涪陵区核酸检测能力提升项目设备

一批采购投诉处理决定书(（二）
涪财采投〔2024〕28号
根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）的相关规定，现本机关对“涪陵区核酸检测能力提升项目设备一批采购”（项目号：FLQ24A00051）作出的投诉处理决定公告如下：
一、项目编号：FLQ24A00051采购时间：2024年07月05日
二、项目名称：涪陵区核酸检测能力提升项目设备一批采购
三、相关当事人
投诉人：江西隐市医疗科技有限公司
地 址：江西省南昌市进贤县经济开发区C区A栋303室
被投诉人1：重庆市涪陵区妇幼保健院
通讯地址：太极大道21号
四、基本情况
投诉人对采购人于2024年7月10日作出的质疑答复不满意，于2024年7月16日向我局提起投诉，经审查，符合财政部94号令第十八条规定，我局于2024年7月16日予以受理。
1、投诉事项：本公司认为下列技术参数倾向性严重，具有唯一性，独有性，限制了其他供应商参加此项目的合法权益，损害了我方的经济利益。
事项⑴：监护仪第4条：≥10.4英寸触摸屏，触控操作，支持中文拼音和手写中文输入，方便医护人员操作。我方对其中“手写中文输入”这条参数进行质疑。
事项⑵：监护仪第5条:支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导界面等多种界面。我方对其中“半屏7导”这条参数进行质疑。
事项⑶：监护仪第11条：提供可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20%的检测报告。我方对其中“测量范围0.02-20%”这条参数进行质疑。
事项⑷：监护仪第15条：▲提供IBP监护可实时监测PPV/SPV，支持IBP波形叠加显示的证明文件。我方对其中“可实时监测SPV”这条参数进行质疑。
事项⑸：监护仪第2条：可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，后续机器可根据用户需求升级Masimo SP02、2IBP、ETC02等参数，我方对其中“升级Masimo SP02”这条参数进行质疑。
事项⑹：监护仪第10条：血：可选Masimo血氧,测量范围为1%—100%;在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%(非运动状态下）、±3% (运动状态下），新生儿为±3%(非运动状态和运动状态下）。我方对其中“可选Masimo血氧”这条参数进行质疑。
事项⑺：数字式十二道心电图机第4条：耐极化电压：≥±900mV (±5%）。我方对这条参数进行质疑。
事项⑻：数字式十二道心电图机第5条：共模抑制比：≥140dB。我方对这条参数进行质疑。
事项⑼：数字式十二道心电图机第6条：采样率≥60KHz，每导联。我方对这条参数进行质疑。
事项(10)：数字式十二道心电图机第13条：直接功能键和标准键盘，直观，易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率。我方对这条参数进行质疑。
事项(11)：数字式十二道心电图机第19条：电源：交直流两用，自动转换，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时。我方对这条参数进行质疑。
2、投诉请求： 根据招标文件第四篇第2条实质性响应审查，序号3（响应文件内容，对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应），即每条参数必须达到，否则由评审委员会作无效响应处理，采购人回复函中每条质疑参数满足品牌不一样，达不到整体满足三家，倾向性严重，具有唯一性、独有性，我司请求将所有投诉的参数删除，并对每条参数必须实质性响应合理评估，重新组织公平的参数招标，如果已经开标，请求宣布开标结果无效。
五、处理依据及结果
根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十一条第（一）项规定，经研究，我局决定：因投诉事项成立，责令采购人修改该项目采购文件后重新组织采购。
 如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向涪陵区人民政府或重庆市财政局申请行政复议，或自收到本决定书之日起六个月内依法向涪陵区人民法院提起行政诉讼。
联系人：侯莉红                 联系电话：72222573
其他补充事宜

无

重庆市涪陵区财政局
2024年8月1日  
